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RESUMO
Introdução: Os seromas tardios após mamoplastia de aumento são ocorrências pouco co-
muns, que podem se manifestar sem causa definida e cujo tratamento implica a retirada ou a 
troca das próteses. Este trabalho objetiva analisar 3 casos dessa complicação, ocorrida entre 
1 ano e 10 anos de pós-operatório, tratados de formas distintas. Método: Foram analisados 
os dados de 3 pacientes que apresentaram seroma no pós-operatório tardio de inclusão de 
próteses de mama. Neste artigo são apresentados dados relativos a indicação da inclusão, 
tempo de evolução sem complicações, tipo de prótese e resultado da análise do material 
retirado ou drenado. Resultados: Em 2 pacientes, foi realizada retirada bilateral das pró-
teses, apesar de somente um dos lados ter sido afetado; na terceira paciente, procedeu-se à 
troca da prótese por outra de mesmo volume e tipo. Um dos casos foi diagnosticado como 
pus estéril. Conclusões: Previamente à inclusão de próteses mamárias, a paciente deve ser 
alertada para o fato de que sua decisão poderá ter implicações futuras, sendo, eventualmente, 
necessário trocá-las ou retirá-las, o que resultará em novas cirurgias e/ou novas cicatrizes.

Descritores: Implante mamário/efeitos adversos. Seroma. Mama/cirurgia. Mamoplastia.

ABSTRACT
Background: Late seromas after augmentation mammaplasty are uncommon, can manifest 
without a defined cause, and can be treated by implant removal or replacement. This study 
aimed to analyze three cases of this complication that occurred 1–10 years postoperatively 
and were treated differently. Methods: Data of three patients who developed late seroma 
after breast implant placement were analyzed. In this report, we present data on the indication 
for implant placement, time without complications, implant type, and the analytical results 
of the removed or drained material. Results: Two patients underwent bilateral implant 
removal, although only one side was affected, and the implant was replaced with another 
of the same type and volume in the third patient. One case of sterile pus was diagnosed. 
Conclusions: Before undergoing breast implant surgery, patients should be informed of 
the implications of their decisions, such as the possible need to remove or replace them, 
re   sulting in more surgical procedures and/or new scars.

Keywords: Breast implantation/adverse effects. Seroma. Breast/surgery. Mammaplasty.

1. Cirurgiã plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), membro da Academia Nacional de Medicina, mestre e doutora em 
Cirurgia Plástica, professora titular de Cirurgia Plástica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

2. Cirurgião plástico, membro titular da SBCP, mestre e doutor em Cirurgia Plástica pela UFRJ, professor adjunto da UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.



Rev Bras Cir Plást. 2013;28(2):247-52248

Franco T & Franco D

INTRODUÇÃO

Há várias décadas, a mamoplastia de aumento vem se 
tornando cada vez mais frequente no Brasil e no mundo, com 
resultados melhores e mais seguros. Não se pode esquecer, 
no entanto, que o procedimento envolve a utilização de um 
corpo estranho e está sujeito a intercorrências diferentes das 
de outros tipos de cirurgia. Cunningham et al.1 citam como 
complicações recentes mais comuns cicatrizes hipertrófi 
 cas, hematomas, seromas, deiscências e infecção. Dentre as 
complicações tardias estão assimetrias, alterações no con  -
torno, contratura, hiper ou hipossensibilidade, deflação (em 
próteses salinas) ou ruptura.

Seromas são complicações tardias pouco comuns, que 
podem se manifestar sem causa definida e cujo tratamento 
implica a retirada ou a troca das próteses. Se a etiologia é 
imprecisa, não há profilaxia eficaz e as pacientes devem ser 
advertidas sobre a possibilidade de ocorrências desfavoráveis 
no pós-operatório a médio e longo prazos.

Este trabalho objetiva analisar 3 casos dessa complicação, 
ocorrida entre 1 ano e 10 anos de pós-operatório, tratados de 
formas distintas. 

MÉTODO

 Foram analisados os dados de 3 pacientes que apresen-
taram seroma no pós-operatório tardio de inclusão de pró   te   ses 
mamárias. 

As pacientes tinham 53 anos, 54 anos e 22 anos de idade.

Nenhuma paciente apresentava doenças associadas pré  -
vias ou alergias. A indicação de inclusão de prótese foi por 
ressecção de parênquima mamário ou hipoplasia glandular. 
Os tipos de prótese, os volumes, o plano de inclusão e o tempo 
de evolução até o surgimento das queixas são apresentados 
na Tabela 1. 

RESULTADOS

Na Tabela 2 são destacados os tipos de complicação, as 
condutas adotadas, o resultado dos exames histopatológicos 
do material retirado ou drenado e o tempo de acompanha-
mento pós-operatório.

Em 2 pacientes, foi realizada retirada bilateral das 
próteses, apesar de somente um dos lados ter sido afetado; 
na terceira paciente, procedeu-se à troca da prótese por outra 
de mesmo volume e tipo.

Não houve complicações durante o seguimento pós-ope-
ratório imediato das pacientes.

As Figuras 1 a 3 ilustram os casos relatados.

DISCUSSÃO

Várias complicações precoces ou tardias podem ocorrer 
após implante mamário. Coleções líquidas, séricas, hemá-
ticas ou purulentas surgem, com mais frequência, precoce-
mente. Os hematomas e as infecções devem ser tratados 
imediatamente, com ou sem retirada das próteses. Coleções 
líquidas (seromas), quando de pequena monta, são bastante 

Tabela 1 – Indicação dos procedimentos, tipos de prótese, plano de inclusão e tempo de evolução até o surgimento das queixas.

Paciente Idade Indicação para prótese Tipo de prótese Plano de 
inclusão

Evolução sem 
complicação

1 53 anos Adenectomia bilateral Redonda, lisa, de 250 ml Submuscular 10 anos
2 54 anos Segmentectomia esquerda Redonda, de poliuretano, de 330 ml Retroglandular 10 anos
3 22 anos Hipoplasia e ptose bilaterais Perfil alto, de poliuretano, de 245 ml Retroglandular 1 ano

Tabela 2 – Tipos de complicação, condutas adotadas, resultado dos exames histopatológicos  
do material retirado ou drenado e evolução pós-operatória.

Paciente Tipo de complicação Conduta Exame histopatológico Evolução

1 Aumento da mama esquerda Retirada das próteses  
e capsulectomia

400 ml de hematoma,  
sem infecção

11 anos de seguimento  
sem intercorrências

2 Aumento e endurecimento 
da mama esquerda

Troca de prótese  
(mesmo tipo e volume)  

e capsulectomia

100 ml de hematoma,  
sem infecção

6 anos de seguimento  
sem intercorrências

3 Aumento, endurecimento e 
dor em mama esquerda Retirada das próteses

530 ml de secreção 
purulenta fétida, sem 
infecção (pus estéril)

2 anos de seguimento  
sem intercorrências
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comuns e nem sempre sintomáticas. Ahn et al.2 encontraram 
fluido intracapsular em 21% das pacientes que fizeram troca 
de implante por causas variadas. Mesmo coleções mais volu-
mosas, se não complicadas, podem ser esvaziadas por punção 
com orientação ultrassonográfica.

A incidência de infecção varia entre os autores e não tem 
ocorrido em nossa experiência. Netscher et al.3 encontraram 
culturas positivas em 27,3% de pacientes cujas próteses 
haviam sido retiradas por outros motivos, na ausência de 
sinais clínicos de infecção, sendo mais frequentes os esta-
filococos coagulase negativa e difteroides anaeróbicos. As 
estratégias de tratamento também são variadas, podendo ir 
desde antibioticoterapia simples até retirada da prótese.

Em 1999, Holmich et al.4 selecionaram ao acaso 271 
mu   lheres com implantes mamários com pelo menos 3 anos 
de acompanhamento pós-operatório e as submeteram a 

res    sonância magnética. Em 2001, repetiram o exame e en   
contraram 33 (12,2%) rupturas confirmadas e 23 (8,5%) 
supostas rupturas. Esses autores observaram que o índice de 
ruptura aumenta com o passar do tempo, esperando-se que, 
no mínimo, 15% dos implantes modernos apresentem ruptura 
3 anos a 10 anos após a cirurgia. 

Brandon et al.5 afirmaram que as rupturas de prótese 
podem ocorrer antes ou durante a inserção, durante a remoção 
ou in situ. Embora muito se discuta sobre a resistência natural 
das próteses e sua durabilidade, os autores acreditam que 
algumas rupturas ocorrem no manuseio pré ou peroperatório, 
durante a inclusão, ou quando da eventual retirada, pelo 
contato acidental com instrumentos cirúrgicos ou por abrasão 
da superfície do implante na passagem através de incisões 
muito pequenas. No caso das próteses de silicone coesivo, 
pequenas lesões podem passar despercebidas, pela própria 
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Figura 2 – Paciente de 54 anos submetida, há 10 anos, a segmentectomia esquerda por câncer mamário e inclusão de prótese redonda  
de poliuretano, de 330 ml, em plano retroglandular. Em A e B, autoexpansão mamária à esquerda, respectivamente, em vista frontal  

e perfil esquerdo. Em C, aspecto do líquido serossanguinolento drenado. Em D e E, aspecto de pós-operatório de 6 anos,  
feita a substituição da prótese no mesmo ato cirúrgico, respectivamente, em vista frontal e perfil esquerdo.

A C

Figura 1 – Paciente de 53 anos submetida, há 10 anos, a adenectomia bilateral por doença fibrocística e inclusão  
de próteses de silicone lisas, redondas, de 250 ml, em plano submuscular. Em A, autoexpansão mamária à esquerda.  

Em B, tomografia computadorizada. Em C, aspecto pós-operatório tardio (11 anos), apenas com modelagem dos tecidos locais. 

B
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Figura 3 – Paciente de 22 anos, submetida, há 1 ano, a inclusão de próteses de poliuretano com finalidade estética, com perfil alto,  
de 245 ml, em plano retroglandular. Em A, B e C, autoexpansão mamária à esquerda, respectivamente, em vista frontal, perfil direito  

e perfil esquerdo. Em D, ressonância magnética. Em E, aspecto do líquido coletado (pus estéril). Em F, G e H, aspecto no  
4o dia de pós-operatório da retirada de ambas as próteses, respectivamente, em vista frontal, perfil direito e perfil esquerdo.

característica desse tipo de silicone, que tem escape mínimo. 
Os autores produziram diferentes lesões intencionais em 
próteses de laboratório, e utilizaram a microscopia eletrônica 
para diagnosticar o tipo de ruptura que cada instrumento 
produziu. A melhor compreensão dos vários mecanismos 
que podem levar à ruptura, diferentes da degradação do elas-
tômero, pode auxiliar na produção de próteses com melhor 
desenho e maior durabilidade.

Os seromas tardios após implantes mamários são raros e 
poderiam ser sinal de ruptura da prótese, embora o número 
reduzido de casos relatados não permita afirmálo categori-
camente6. Coleção serosa ou serossanguinolenta é o achado 
mais frequente. Pus estéril tem sido ainda mais raramente 
observado e ocorreu em um dos casos reportados neste artigo.

O primeiro relato de hematoma tardio parece ter sido 
realizado por Georgiade et al.7, em 1979, que identificou a 
complicação 2 anos e meio após a inclusão de prótese de 
silicone lisa, de 185 ml e conteúdo salino. A exploração 
cirúrgica colheu 300 ml de sangue proveniente de artéria em 
sangramento ativo. A cultura foi estéril. Os autores atribuíram 

o sangramento ao uso de triancinolona durante a inclusão, 
para prevenção de contratura capsular.

Gorgu et al.8 afirmaram que os casos de hematomas tardios 
são raros (segundo os autores, 4 casos até a publicação do 
artigo, em 1999) e apresentaram 1 caso, 3 anos após a inclusão 
de prótese texturizada de conteúdo salino, em plano subpei-
toral, com utilização de corticoide intracapsular, ao qual 
atri   buíram a etiologia, implicando também o atrito entre a 
prótese e a cápsula fibrosa.

Brickman et al.9 relataram 1 caso de hematoma 9 anos 
após a inclusão de próteses de poliuretano de 385 ml. 
Atri   buíram a patogênese dos hematomas tardios a reações 
inflamatórias prolongadas com aumento da permeabilidade 
capilar (teoria de Labardie e Glover para hematomas subdu-
rais), que seriam mais acentuadas nos casos de revestimento 
com poliuretano. Esses hematomas, entretanto, também fo     ram 
relatados em próteses lisas ou texturizadas8,10.

Roman & Perkins11 analisaram algumas teorias para ex  
plicar os hematomas tardios que poderiam resultar de micro-
fraturas, provocando sangramento em cápsulas rígidas que 
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não conseguiriam retrair para conter os vasos sangrantes. O 
acúmulo de líquido também poderia estar relacionado a efeito 
osmótico secundário a processo inflamatório. Também rela-
taram 1 caso de hematoma ocorrido 22 anos após a inclusão 
de próteses mamárias.

Pinchuk & Tymofii12 relataram 6 casos de seroma tardio, 
ocorridos entre 2 anos e 10 anos de pós-operatório, em ca   -
suística de 568 pacientes que fizeram inclusão de próteses 
mamárias. Na opinião dos autores, o atrito da prótese contra 
a superfície interna da cápsula orgânica contribui para a 
metaplasia sinovial dessa superfície, a presença de infecção 
crônica e a consequente formação de seroma.

Robinson et al.13, utilizando próteses salinas, observaram 
14 casos de expansão espontânea entre 3 mil pacientes. As 
culturas do líquido foram todas negativas. O exato meca-
nismo que provoca esse aumento de volume não é perfeita-
mente conhecido, inclusive porque pode ocorrer apenas de 
um lado. Usando eletroforese bidimensional e espectrometria 
de massa, esses autores encontraram nesse líquido 4 proteí -
 nas conhecidas, sendo prevalente a albumina sérica, além 
de outras a serem identificadas. Afirmam que a expansão 
es     pontânea deve ser mais frequente do que é relatada.

Peters14, também analisando autoexpansão em próteses 
salinas, discutiu a possibilidade de gradientes osmóticos 
entre o organismo e o líquido usado para o preenchimento 
das próteses, mas considerou mais provável que a causa seja 
decorrente de alterações mecânicas das válvulas.

Ao contrário dos casos com próteses de silicone, nas 
próteses salinas o aumento de volume ocorreu no interior da 
prótese e não em seu contorno. Não parece haver correlação 
entre a autoexpansão à custa do aumento intraprótese e a 
verificada em decorrência de seroma no contorno das próteses 
com gel de silicone em seu conteúdo.

Khan6 relatou 5 casos consecutivos de expansão espon-
tânea por pus estéril, entre 2 anos e 10 anos após a colo-
cação de prótese de silicone (3 casos) ou hidrogel (2 casos). 
Em todos os casos, o líquido coletado era estéril. Quatro 
implantes estavam rotos e o quinto implante evidenciou 
pequena ruptura ao microscópio. Todas as pacientes foram 
operadas em tempo único, as lojas foram lavadas, as cápsulas 
removidas e as próteses trocadas, mudando a loja para o 
plano submuscular. Não foram referidas complicações e a 
evolução foi satisfatória.

Nos 3 casos relatados neste artigo, o conteúdo foi es   -
téril, mas de características diferentes: sangue com grumos 
e coágulos, na primeira paciente; serossanguinolento, na 
segunda paciente; e pus estéril, na terceira paciente. As 
pró    teses também foram diferentes, lisas no primeiro caso e 
com cobertura de poliuretano nos outros dois. Na literatura, 
parece não haver nexo causal do seroma tardio com tamanho 
da prótese, tipo de revestimento, via de acesso ou plano de 
inclusão. O que é notório é que os hematomas tardios, embora 

pouco frequentes, são muito mais comuns9,10,15 que as cole-
ções de pus estéril, estas sim bastante raras6. 

Spear et al.16 analisaram 24 pacientes, compreendendo 
26 próteses afetadas por infecção ou exposição. Nos casos 
sem infecção ou com infecção leve, conseguiram salvar o 
implante em 94,7% das pacientes (18 em 19 pacientes); e nos 
casos de infecção grave, a porcentagem caiu para 28,5% (2 
de 7 pacientes). Denominaram “salvar o implante” quando a 
paciente saiu da cirurgia com uma prótese, a mesma que já 
havia ou outra que a substituiu. Seus métodos incluíram anti-
bioticoterapia sistêmica, curetagem, capsulectomia, e troca 
da loja ou da prótese. Embora sejam válidas as tentativas de 
salvar as próteses, consideraram que sua remoção e posterior 
reinserção ainda é a conduta mais segura.

A necessidade de retirar próteses, sobretudo as colocadas 
por motivos estéticos, é sempre uma decisão difícil para o 
cirurgião e um trauma emocional para a paciente. Quando 
decidir pela retirada de uma prótese e como lidar com pa   -
cientes que passam por tal frustração são habilidades que 
devem fazer parte do arsenal de qualquer cirurgião plástico. 
Conduta conservadora é sempre a primeira opção. Quando 
se opta pela intervenção, se não há sinais de infecção, 
alguns autores decidem trocar as próteses após retirada das 
cápsulas6,16. Essa foi a conduta adotada no segundo caso 
relatado neste artigo. No primeiro caso, a paciente optou por 
retirada definitiva e modelagem com o tecido remanescente15.

No terceiro caso relatado neste artigo, entretanto, a 
evolução foi dramática, os sintomas foram intensos e a 
pró   pria paciente entendeu que a solução dependeria da 
retirada do implante. Essa mudança psicológica auxiliou no 
suporte emocional imediato. Khan6, cujos trabalhos também 
analisavam autoexpansão em presença de pus estéril, refere 
ter substituído as próteses após capsulectomia, resolvendo 
o problema em tempo único. Embora refira sucesso, essa 
conduta parece imprudente diante das características do lí   -
quido, pois o resultado das culturas não é imediato, e, ainda 
que não houvesse sintomas de infecção, o aspecto purulento é 
preocupante. Em nossa paciente, inclusive, havia odor fétido, 
não esclarecido. Preferimos postergar nova inclusão por ao 
menos 6 meses, se e quando a paciente desejasse.

Uma dúvida que sempre surge é o que fazer com o lado 
contralateral, em que a prótese está normal. A melhor conduta 
nos parece ser sua retirada, caso contrário persistirá uma 
assimetria difícil de disfarçar e que manterá a paciente em 
permanente lembrança da complicação ocorrida. Entretanto, 
é preciso discutir com a paciente todas as implicações dessa 
decisão, que vão desde a forma desfavorável resultante, nas 
mamas que continham próteses grandes não substituídas, até 
a presença de cicatrizes, caso se opte por modelar o tecido 
existente. No primeiro caso relatado neste artigo, a paciente 
não desejava novas próteses e a modelagem resultou em 
forma satisfatória, graças à abundância de tecido local15. No 
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segundo caso, a coleção era de líquido claro, em pequeno 
volume, sem sinais de infecção, permitindo a troca imediata 
da prótese. No terceiro caso, talvez por se tratar de paciente 
jovem, a retirada das próteses de 245 ml não trouxe maior 
deformidade, ficando as mamas com aspecto semelhante ao 
de antes de sua colocação.

Seromas tardios após inclusão de próteses mamárias têm 
ocorrido tanto em próteses de silicone6,9,15 como em próteses 
salinas7,13,14. Nas próteses de silicone, a coleção se localiza 
no exterior da prótese. Suposições etiológicas apontam 
ruptura da prótese, atrito entre a prótese e a loja orgânica, 
pro cesso inflamatório crônico, e metaplasia da face interna 
da cápsula, entre outras. Nas próteses salinas, a expansão 
ocorre no interior da prótese, possivelmente pela presença 
de gradientes osmóticos entre o organismo e o líquido usado 
para o preenchimento.

CONCLUSÕES

Previamente à inclusão de próteses mamárias, a paciente 
deve ser alertada para o fato de que sua decisão poderá ter 
implicações futuras, sendo, eventualmente, necessário trocá-
-las ou retirá-las, o que resultará em novas cirurgias e/ou 
novas cicatrizes. A gratificação que essa cirurgia proporciona 
é grande o suficiente para valer o pequeno risco, mas as infor-
mações adequadas e o termo de consentimento esclarecido 
serão fundamentais para o suporte emocional das pacientes 
em caso de complicações.
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